Directia Managementu! Securitatii, Calitatii si Medijului
Serviciul Control Calitate Apa Potabila si Ape Uzate
Laborator Contral Calitate Apa Potabila
Sir. Sinei nr, 44, sector 5, Bucurest
Telffax: 0214502091

APA NOVA

o companie (3) VEDUA

SR ER ISO/EC L7T8A2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
Lx9

RAPORT DE INCERCARE nr. / data emiterii: PT0237812 / 07-09-2023
Nume client: EURO APAVOL SA [ $TR. GHEORGHE DINCA,SERG. nr. 19 A-19B-19C VOLUNTARI
Provenienta probei: proba apa potabila
Adresa prelevare: Str. Fabrica de Mobila, Com. Berceni lesire Bazin

Data prelevarii probel - ora prelevare: 04-09-2023 10:15
Dala primirii probei / data efectuarii analizelor: 04-08-2023 12:01 f 04-09-2023 - 07-09-2023

Cine a recoltat proba: CLIENT EXTERN
LDETERMINARI FIZICO-CHIMICE

incertitudine

Nr. . Unitatede |  Valori Valori admise ;
crt. Indicateri organoleptici st fizico-chimicl | masura obiinute {conf. 0.G. nr. Referential de masurare |
i i 7/28.01.2023) | laCMA
L . — - P
1 Miros™ - Acceptabil Acceptabll pt SR EN 1622: 2007 -
cansumatori si fara
_ .. ...modiflcarl anormale ‘
2 Cujoare” mg P}/ nm 11455 Acceptabila pt SR EN SO 78B7: 2012 -
pHTemp.("C) 7.3/21 cnns_uma_ta?i si fara
Acceptabila modificar anormale .
3 pH masurat [a temperatura de 21°C unitati pH 7.3 ) 26.5; £8.5 SR EN IS0 10523:2012 +0.2
4 Conductivitate pSlemlazotc ' sac 2800 SR EN 27888:1987 +10%
5 Amoniu mg/l (0.002) <0.05 0.50° SR 180 F{80-1:2001 0% |
6 Durltate totala’ grade germane '9.35 =5 SR IS0 B059:2008 45,
7 Aluminiu C T paft {4) <10 200 SR 130 105662001 £10%
8 Oxidabilitate (metoda indicelui de mg/l 151 50 SR EN ISO B46T:2001 +20%
permanganat) _ I S . ,
9 Clor rezidual liber mg/l g.28 20.10; S0.5¢ SR EN SO 7383-2:2018 £10%
10 Turbiditate NTU 0.703 Acceptabila pt SR EN IS0 T027-1:2016 T
consumatori si fara
modificari anormale _
11 Fler uglt 23 200 LCCAP PE 21, ed. 1 rev. £15%
12 Nitriti mg/t {0.001) <0.033 0.50 SR EN (30 13396:2002 +15%
13 Nitrati mgh  (0.00) <0.885 507 SR EN IS0 13395:2002 +15%

*1 h:46 min - reprezinta diferenta de timp intre prelav-are si analiza; maxim 6 ore

{#1.DETERMINARI MICROBIOLOGICE

Nr. Unitate de Valeri Valeori admise
crt. Indicaterl micrebiolegici masura obtinute {zonf. 0.G. nr. Referential
7128.01.2023)
1 Bacterii califorme numarioo mi 0 . 0 SR EN IS0 b308-12015
) . : _ SREN ISO 8308-1: 2015/A1:2017
2 Escherichia coli numar/100 m} 0 0 SR EN IS0 9308-1: 2015 }
. ' o SREN IS0 §308-1: 2015/A1:2017
3 Enterccact intestinali numar/100 ml o] 3] SR EN IS0 7898 -2:2002
4 Numar de colonii la 22° C numarmi "0 Fara modificari SR EN IS0 8222:2004
‘ ) o ) anormale L ) B
5 MNumar de coloniila 37° C numar/ml 1 Fara modificari SR EN {80 §222:2004
anormale

informatiile privind prelevérea probei se regasasr,: in Formuiarul de receptia PT0237812 { 04-09-2023

Verificat / Aprobat/ Sef laborator
Nicoleta Ramiressi

Intocmit inginer chimist
Anca losub

-

r’a i e
) AT
e

Rozuliatele incercarilor se eefera numai la proba de apa analizsta. Proba de apa are caracter momentan.

Raportul de incercars se In doua p

* Incercere neacredilata.

Document plivat, emis de Apa Mova Bururesli $A, conting dale cu caracter personal @~ a nu $u difuza neautorizat in exters,

Reproducerea partiala este Interzise fara acordid faberatoriul,
Cod LECAP —F 7.8.1/Ed. 2/Rev. 0/01.2023.

Intocmit biolog
Liliana Albu

A

Rezullataks notate "< reprezinta valer situate sub lmita de cuantificare & matodel, vaterile scrlse sub farma *( ) sunt eslimative, CMA: concentratia maxima admisa.

Culoare™~ valoarca obtinuta pe apa filrata (vajoare reala}

\iolum proba prelevare: 1l-pentru determinari fizico-chimice; 4.5 L- peniru delerminar microbioiogle; 0,25 L —pentu determinarea clonuiui reziausd liber (in cazul dezinfecliel}.
Proba se preleveaza confarm proceduri generale cod LCCAP - PG 7.3 Activitalea de prelevare nu & scoperita de agredilarca Renar.
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Directia Managementul Securltatii, Calitatii si Mediulut HOEIOATE
Serviciul Control Calitate Apa Potabila si Ape Uzate ey
APA N @V& Laborator Control Calitate Apa Potabila 7 FA I
o companie () VEOUIA Str. Sinei nr. 44, sector 5, Bucuresti Y gE B
P Telffax: (214502091 o B TS 0252018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
Lizew

RAPORT DE INCERCARE nr. / data emiterii: PT0237813 [ 07-09-2023
Nume client: EURO APAVOL SA / STR. GHEORGHE DINCA,SERG. nr. 19 A-19B-19C VOLUNTARI
Provenienta probei: proba apa potabila
Adresa prelevare: Scoala Primara Nr 2, B-dul 1Mal Nr 161, Com, Berceni

Data prelevari probei - ora prelevare: 04-09-2023 10:35
Data prirniri probei / data efectuaril analizelor; 04-05-2023 12:02 / 04-09-2023 - 07-09-2023

Cine a recoltat proba: CLIENT EXTERN
I.DETERM_!_I_\_{ARI FIZICO-EHIMICE ' o

Nr. | Upitatede '@ Valori " valari admise pncerﬁiudina
cri.  Indicatori organoleptici si fizlco-chimici masura abtinute (conf. 0.G, nr. Referential de masurara
7/28.01.2023) - jaCMA
1 Miros* i - " Acceptabil | Acceptabll pt SR EN 1622: 2007 T

consumator! si fara
modificari anormale

2 Culoare* mg PYI/ nm 17485 Accepabimpt SR ENISG 78T 2012 R
pHﬂ'emp.(’C) 7.3/21 consumator; sl fara
Acceplablia maodificari anarmale
3 pH masurat la temperatura de 21°C unitati pH 73 8605 SR EN 180 10522:2012 *0.2
4 Conductivitate p&lem la 20°C 531 T 2500 SREN 27888:1987 +10%
5 Amoniu N mgl T {0.003) <005 0.50 SR IS0 7150-1:2001 +10%
& Duritate totala " grade germane 896 =5 © TR IS0 6059:2008 C 4%
7 Aluminiu _ ' ugld (5)<10 - 200 SR |SO 10566:2001 +10%
8 Oxidabilitate {metoda indicelui de mg/l 1.38 ' 50 ’ SR EN IS0 8467:2001 Tox20%
permanganat) . .
9 Clor rezidual jiber mgih 0.29 20,10; <0.50 ; SR EN ISO 7393-2:2018 | +10%
10 Turbiditate . NTU 0.824 Acceptabila pt 'SR EN 180 7027.1:2016 -
consumatori $i fara
. . modificari anormaie )
11 Fier pg/l 25 200 LCCAP PS 21, ed. 1 rev.1 +15%
12 Nitrit ' mg/| {0.001) <0.033 pso 7 SR BN 155 12396:2002 +15%
13 Nitrati ) mgl~ (0.00)<0.885 s0 T SR EN IS0 133095:2002 +15%
1 h:27 min - reprezinta diferenta de timp intre prelevare si analiza; maxim 6 ore
ILDETERMINARIL MICROBIOLOGICE .
Nr. Unitate de Valori Valori admise
ert. Indicatori microbiclogici . masura obtinute | (conf. 0.G.nr. Referential
; | 7:28.01.2023)
71 ‘Bacteri colifarme o numar10C mi ] o SR EN 150 8308-1: 2015
- R SR EN SO 9308-1: 2015/A1:2017
2 Escherichia coli numar/10C mi 0 2] SR EN ISO 5338-1: 2018
: P . 'SR EN 150 9308-1: 2018/A1:2017
3 Entesococi intestinali niumar/100 ml 0 0 SRENISO 7898-2:2002
4 Numar de colonil a 22° C numar/mi 0 Fara modiflcari SR EN IS0 6222:2004
. . anormale o
5 Numar de colonii la 37° C numar/ml o Fara modificari SR EN {SO §222:2004
I, i : anermale
infarmatile privind prelevarea probei se regasesc in Formulamul de receptie PTR237813 / 04-09-2023
Verificat / Aprobat / Sef laborator Intoemit inginer chimist intocmit biolog

Nicoleta Ramiressi Anca losub Liliana Asbu

T . . bl
s F - £
[

Rezultatele incarcarior se rafera numai la proba de apa anslizata, Probia de spa are caracter momerntan.,
Raportul de Incercare ga completeaza in doua exemplare.

* Incereare neacredilata.
Docurment prval, emis de Apa Nova Bucurestt 5A, contine dale cu caracler personal © — a nu se difuza neautorizat I extem,

Reproducerea partiala este inlerzisa fara acerdul laboratorulul.

God LOCAR — F 7.8.46d. 2/Rev. 0/01 2023,
Rezultatele natale *<" reprezinta valor situate sub limita de cuantliicare 8 metodet, valorls scrise sul forma *[ )" sunt estimative. SMAS concantratla masima admisa.

Culoare™ vaioarna oblinuta pe apa fiirata (valoare reak).
Valum praba prelevare; 1h-penira daterminarl fizicochimics; 0,5 L- pentru determinan miereblologie; 0,25 L —penimu determinaraa clorulul reddual iter (In 2azul dezinfectiei).

Proba se preisvaaza conform preceduri generale cod: LGCAP - PG 7.3, Activitalea de prelevare no e acoparita de acrediiarea Renar.
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